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引  言 

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及

定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本规范的基础性系

列规范。 

根据国家标准GB 3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加

载减速法）》，GB 18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易

工况法）》，对温度、湿度、气压环境参数的检测提出了相关要求，本规范主要参考了

JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》、JJG 1084-2013《数字式气压计》检定规程

编制而成。 

本规范为首次发布。 
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机动车检测用气象单元校准规范 

1  范围 

本规范适用于机动车检测用气象单元（有时也称气象站）的校准（以下简称气象单

元）。 

2  引用文件 

本规范引用了下列文件： 

GB 3847  柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法） 

GB 18285 汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法） 

JJF 1076  数字式温湿度计校准规范 

JJG 1084-2013《数字式气压计》检定规程 

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。 

3  术语和计量单位 

3.1 术语 

JJF 1001、GB 3847和 GB 18285中界定的及以下术语和定义适用于本规范。 

3.1.1 机动车检测用气象单元  meteorological unit for motor vehicle detection  

对机动车检测的环境温度、相对湿度、大气压力等环境参数进行测量的设备。 

3.1.2 温度传感器 temperature transducer 

能感受温度并转换成可用输出信号的组件。 

3.1.3 湿度传感器 humidity sensor 

    由湿敏元件和其他元器件组成，可输出电信号（或非电量）的装置。 

3.1.4 大气压力传感器 atmospheric pressure sensor 

    将大气压力转换成输出电信号的器件。 

3.2 计量单位 

----温度的单位为开尔文，K。在机动车检测中一般常用摄氏度，℃； 

----相对湿度的单位为%； 

----大气压力单位为千帕，kPa。 
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4  概述 

机动车检测用气象单元是对机动车检测环境参数进行测量的设备，环境参数通常包

括环境温度、相对湿度和大气压力等。气象单元一般由温度传感器、湿度传感器、大气

压力传感器及显示和传输装置等组成。气象单元通常具备通信功能，可按机动车检测程

序要求向控制计算机实时传输数据。 

5  计量特性 

5.1  相对湿度 

5.1.1 示值误差：相对湿度示值误差一般不超过±3.0%。 

5.1.2 重复性：相对湿度的示值重复性一般不大于其对应最大允许误差绝对值的 1/2。 

5.2  温度 

5.2.1 示值误差：温度示值误差一般不超过±0.5℃。 

5.2.2 重复性：温度的示值重复性一般不大于其对应最大允许误差绝对值的 1/2。 

5.3  大气压力 

5.3.1 示值误差：大气压力绝对示值误差一般不超过±1kPa或相对示值误差一般不超过

±3%。 

5.3.2 重复性：大气压力的示值重复性一般不大于其对应最大允许误差绝对值的 1/2。 

6  校准条件 

6.1 环境条件 

6.1.1 温度：（-5～45）℃。 

6.1.2 相对湿度：不大于 85%。 

6.1.3 环境大气压：(80~106)kPa。 

6.1.4 校准应在周围的污染、振动、电磁干扰对校准结果无影响的环境下进行。 

6.2  测量标准器及其他设备 

6.2.1 机动车检测用气象单元校准装置 

a) 相对湿度参数：测量范围：5%~95%，不确定度 U=1.2%  k=2。 

b) 温度参数：测量范围：-20℃~50℃，不确定度 U=0.1℃  k=2。 

c) 大气压力参数：测量范围：50 kPa~120 kPa，不确定度 U=0.3 kPa  k=2。 
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7  校准项目和校准方法 

7.1 校准前准备 

将被校气象单元放入试验舱中心位置，关闭试验舱盖。系统开机并按仪器说明书进

行系统预热，大气压力从 65 kPa逐步加载到 120 kPa，然后回到常规大气压力；试验舱

恒温到 23℃；湿度发生器开始工作，设定温度为 23℃，相对湿度为 50%。以上预热完

成后，试验舱和湿度饱和器的参数达到设定数值。气象单元校准示意图如图 1所示。 

 

7.2 相对湿度 

7.2.1 相对湿度示值误差 

7.2.1.1 相对湿度校准时，将试验舱温度设定到 23℃。当温度达到恒温平衡后，设定相

对湿度检测控制单元校准点（校准点一般为 3 个点），校准顺序一般由底到高，一般由

低湿 (例如：50% )到高湿 (例如：90% )。  

7.2.1.2 每个校准点在相对湿度达到设定值并稳定后，每隔 2 min左右记录校准装置相对

湿度值和气象单元相对湿度显示值，共记录 3 组数据。 

7.2.1.3 重复 7.2.1.2，完成每个校准点的校准。 

7.2.1.4 按公式（1）计算相对湿度示值误差。 

siii HHH                                   (1) 

式中： 

iH --第i点相对湿度的示值误差，%； 

iH --第i点被校气象单元3次相对湿度示值平均值，%； 

siH --第i点校准装置相对湿度示值，%。 

大气压 

控制模块 

温度 

控制模块 

相对湿度 

控制模块 

气
象
单
元
校
准
装
置 

试验舱 

 

被校气象单元 

图 1 气象单元校准示意图 

连接管路 
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7.2.2 相对湿度重复性 

相对湿度重复性的校准在进行第7.2.1示值误差校准的同时进行，将各校准点3次示

值采用极差法按公式（3）计算重复性。 

C

HH
R ii

H
minmax 

                         （3） 

式中： 

HR --相对湿度重复性，%； 

maxiH --第i校准点被校气象单元相对湿度示值最大值（i=1、2、3），%； 

miniH --第i校准点被校气象单元相对湿度示值最小值（i=1、2、3），%； 

C--极差系数，C=1.69。 

7.3 温度 

7.3.1温度示值误差 

7.3.1.1 使用试验舱温度发生装置进行升温或者降温，以模拟环境空气的温度。一般选

取5 个点（-10℃、0℃、20℃、30℃、40℃），校准顺序一般为由底向高进行。先校准

低端，然后逐步升高。为了防止校准过程中出现结霜现象，在进行温度校准时建议试验

舱内湿度小于20%。 

7.3.1.2 每个校准点在温度达到设定值且平衡后，每隔2 min左右记录校准装置温度示值

和气象单元温度显示值，共记录3组数据。 

7.3.1.3 重复7.3.1.2，完成每个校准点的校准。 

7.3.1.4 按公式（4）计算温度示值误差。 

siii TTT                                       (4) 

                

                                 

式中： 

iT --第i点温度示值误差，℃； 

iT --第i点被校气象单元3次温度示值平均值，℃； 

siT --第i点校准装置温度示值，℃； 

7.3.2 温度重复性 

温度重复性的校准在进行第7.3.1示值误差校准的同时进行，将各校准点3次示值采

用极差法按公式（5）计算重复性。 

C

TT
R ii
T

minmax 
                         （5） 
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式中： 

TR --温度重复性，℃； 

maxiT --第i校准点被校气象单元温度示值最大值（i=1、2、3），℃； 

miniT --第i校准点被校气象单元温度示值最小值（i=1、2、3），℃； 

C--极差系数，C=1.69。 

7.4 大气压力 

7.4.1 大气压力示值 

7.4.1.1 大气压力校准时，将试验舱温度设定到23℃。一般选取3 个校准点，一般包括

当地常用大气压点、当地大气压力低限附近（负压点）、当地大气压力高限附近（正压

点）。 

7.4.1.2 校准点为当地常规大气压力的校准，校准装置试验舱压力达到平衡后，分别记

录校准装置和被校气象单元压力示值。 

7.4.1.3 校准点为当地大气压力低限附近（负压点）的校准，打开校准装置的负压发生

装置，待校准装置试验舱压力达到设定压力并达到平衡后，分别记录校准装置和被校气

象单元压力示值。 

7.4.1.4 校准点为当地大气压力高限附近（正压点）的校准，打开校准装置的正压发生

装置，待校准装置试验舱压力达到设定压力并平衡后，分别记录校准装置和被校气象单

元压力示值。 

7.4.1.5 按公式（6）计算大气压示值误差。 

siii ppp                                       (6) 

                

                                 

式中： 

ip --第i点大气压示值误差，kPa； 

ip --第i点被校气象单元大气压示值平均值，kPa； 

sip --第i点校准装置大气压示值，kPa； 

7.4.2 大气压重复性 

大气压重复性的校准在进行第7.4.1 示值误差校准的同时进行，将各校准点3 次示

值采用极差法按公式（7）计算重复性。 

C

pp
R ii

p
minmax 

                         （7） 
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式中： 

pR --大气压重复性，kPa； 

maxip --第i校准点被校气象单元大气压示值最大值（i=1、2、3），kPa； 

minip --第i校准点被校气象单元大气压示值最小值（i=1、2、3），kPa； 

C--极差系数，C=1.69。 

8  校准结果的表达 

机动车检测用气象单元经校准后出具校准证书，校准证书信息应符合 JJF 1071-2010

中 5.12的要求，校准证书内页格式可参考附录 A。 

9  复校时间间隔 

机动车检测用气象单元复校时间间隔建议一般不超过 1年。由于复校时间间隔的长

短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可

根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。 
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附录 A 

校准证书内页内容 

1、相对湿度示值误差 （%） 

标准值 显示值 1 显示值 2 显示值 3 平均值 示值误差 重复性 

       

       

       

2、温度示值误差（℃） 

标准值 显示值 1 显示值 2 显示值 3 平均值 示值误差 重复性 

       

       

       

       

       

3、大气压力示值误差（kPa） 

标准值 显示值 1 显示值 2 显示值 3 平均值 示值误差 重复性 
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附录 B 

机动车检测用气象单元示值误差测量结果的不确定度评定实例 

B.1 相对湿度示值误差测量结果的不确定度评定 

B.1.1 测量方法 

将被校准气象单元放入校准装置的试验舱，根据校准点设定相对湿度控制单元，当

试验舱内相对湿度达到校准点时（以 60%为例），读取校准装置相对湿度示值和被校气

象单元相对湿度示值，按公式（B.1）计算其示值误差。 

B.1.2 测量模型 

sHHH                                   (B.1) 

式中： 

H --相对湿度的示值误差，%； 

H --被校气象单元3次相对湿度示值平均值，%； 

sH --校准装置相对湿度示值，%。 

B.1.3 方差和灵敏系数 

由式（1）得方差： 

   )()()( 22
2

22
1

2
Sc HucHucHu                    

灵敏系数： 1
)(

)(
1 






H

H
c     1

)(

)(
2 






SH

H
c      

B.1.4 标准不确定度评定 

B.1.4.1 被校气象单元相对湿度校准引入的标准不确定度 

被校气象单元示值的不确定度主要来源于气象单元相对湿度测量结果重复性及数

显仪器的分辨力。由于气象单元相对湿度测量重复性引入的标准不确定度与数显仪器的

分辨力引入的标准不确定度属于同一种效应导致的不确定度，因此取二者的较大者。 

B.1.4.1.1 相对湿度测量重复性引入的不确定度 

测量结果重复性可以通过连续重复测量得到的测量列，采用 A类评定方法进行。 

在校准装置的相对湿度控制单元及被校气象单元正常工作条件下，等精度重复测量

10次，数据如下： 
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测量次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H /% 
60.1  58.1  58.2  59.3  58.5  60.2  59.3  58.3  58.4  58.0  

H  =58.8% 

被校气象单元单次测量实验标准差为： 

                      
1

)(
10

1

2









n

HH

s i =0.82% 

实际测量时，在重复条件下连续测量 3次，以 3 次测量的算术平均值作为测量结果，

则可得气象单元的测量结果重复性引入的标准不确定度为： 

 
%47.0

3
)( 

Hs
Hu A  

B.1.4.1.2 被校气象单元相对湿度数显分辨力引入的标准不确定度 

气象单元相对湿度分辨力为 0.1%，其量化误差以等概率分布落在宽度为 0.05%的区

间内，按均匀分布考虑。其引入的标准不确定度为： 

%029.0
3

05.0
)(1 Hu  

以上两项取大者，则： %47.0)( Hu  

B.1.4.2  校准装置的相对湿度控制模块的标准不确定度 

B.1.4.2.1 校准装置的相对湿度控制模块引入的标准不确定度 

根据校准装置的相对湿度控制模块要求，U=1.2%  k=2。则： 

%6.0
2

2.1
)(1 SHu  

B.1.4.2.2 校准装置的试验舱相对湿度不平衡引入的标准不确定度 

根据气象单元的测量原理和试验舱控制要求，由于校准装置的相对湿度不均匀仪器

的误差不超过 1%。其区间半宽度为 0.5%，假设由此引入的不确定度服从均匀分布，因

此： 

%29.0
3

5.0
)(2 SHu  
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B.1.4.2.3 校准装置的相对湿度分辨力引入的不确定度 

校准装置的相对湿度分辨力为 0.1%，其半宽度为 0.05%，按均匀分布考虑。由此引

入的不确定度为： 

%029.0
3

05.0
)(3 SHu  

不考虑上述各分量相关性，则： 

%67.0029.029.06.0)( 222 SHu  

B.1.5 合成标准不确定度 

不确定度分量汇总见表 1。 

表 1 不确定度分量汇总表 

不确定度分

量 )( iHu  
不确定度来源 

标准不确定

度值 
ic

 
 ii Huc  

)(Hu  

被校气象单元引入的标准

不确定度分量 
0.47% 1 0.47% 

)( SHu  
校准装置的相对湿度控制

模块引入的不确定分量 
0.67% 1 0.67% 

合成标准不确定度为：
 

    %82.067.047.0)( 2222  sc HuHuHu  

B.1.6 扩展不确定度 

取包含因子 k=2，则： 

  %7.182.02  HukU c  

B.2 温度示值误差测量结果的不确定度评定 

B.2.1 测量方法 

将被校准气象单元放入校准装置的试验舱，根据校准点设定温度控制单元，当试验

舱内温度达到校准点时（以 30℃为例），读取校准装置温度示值和被校气象单元温度

示值，按公式（B.2）计算其示值误差。 

B.2.2 测量模型 

sTTT                                   (B.2) 
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式中： 

T --温度的示值误差，℃； 

T --被校气象单元3次温度示值平均值，℃； 

sT --校准装置温度示值，℃。 

B.2.3 方差和灵敏系数 

由式（1）得方差： 

   )()()( 22
2

22
1

2
Sc TucTucTu                     

灵敏系数： 1
)(

)(
1 






T

T
c     1

)(

)(
2 






ST

T
c      

B.2.4 标准不确定度评定 

B.2.4.1 被校气象单元引入的标准不确定度 

被校气象单元温度示值的不确定度主要来源于气象单元温度测量结果重复性及数

显仪器的分辨力。由于气象单元温度测量重复性引入的标准不确定度与数显仪器的分辨

力引入的标准不确定度属于同一种效应导致的不确定度，因此取二者的较大者。 

B.2.4.1.1 测量重复性引入的不确定度 

测量结果重复性可以通过连续重复测量得到的测量列，采用 A类评定方法进行。 

在校准装置的温度控制单元及被校气象单元正常工作条件下，等精度重复测量 10

次，数据如下： 

测量次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T /℃ 
30.3  30.2  30.0  30.4  30.1  30.3  30.2  30.3  30.4  30.3  

T  =30.3℃ 

被校气象单元单次测量实验标准差为： 

                      
1

)(
10

1

2









n

TT

s i =0.13℃ 

实际测量时，在重复条件下连续测量 3次，以 3 次测量的算术平均值作为测量结果，

则可得气象单元温度测量结果重复性引入的标准不确定度为： 
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℃07.0

3
)( 

Ts
Tu A  

B.2.4.1.2 被校气象单元温度数显分辨力引入的标准不确定度 

气象单元温度的分辨力为 0.1℃，其量化误差以等概率分布落在宽度为 0.05℃的区

间内，按均匀分布考虑。其引入的标准不确定度为： 

℃029.0
3

05.0
)(1 Tu  

以上两项取大者，则： ℃07.0)( Tu  

B.2.4.2  校准装置的温度控制模块的标准不确定度 

B.2.4.2.1 校准装置的温度控制模块引入的标准不确定度 

根据校准装置的温度控制模块要求，U=0.1℃  k=2。则： 

℃05.0
2

1.0
)(1 STu  

B.2.4.2.2 校准装置的试验舱温度波动引入的标准不确定度 

根据气象单元的测量原理和试验舱控制要求，由于校准装置的温度波动误差不超过

0.2℃。其区间半宽度为 0.1℃，假设由此引入的不确定度服从均匀分布，因此： 

℃057.0
3

1.0
)(2 STu  

B.2.4.2.3 校准装置的温度分辨力引入的不确定度 

校准装置的温度分辨力为 0.1℃，其半宽度为 0.05℃，按均匀分布考虑。由此引入

的不确定度为： 

℃029.0
3

05.0
)(3 STu  

不考虑上述各分量相关性，则： 

℃08.0029.0057.005.0)( 222 STu  

B.2.5 合成标准不确定度 

不确定度分量汇总见表 1。 

表 1 不确定度分量汇总表 

不确定度分 不确定度来源 标准不确定 ic
 

 ii Tuc  
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量 )( iTu  度值 

)(Tu  

被校气象单元温度参数引

入的标准不确定度分量 
0.07℃ 1 0.07℃ 

)( STu  
校准装置的温度控制模块

引入的不确定分量 
0.08℃ 1 0.08℃ 

合成标准不确定度为：
 

    ℃1.008.007.0)( 2222  sc TuTuTu  

B.2.6 扩展不确定度 

取包含因子 k=2，则： 

  ℃2.01.02  TukU c  

B.3 温度示值误差测量结果的不确定度评定 

B.3.1 测量方法 

将被校准气象单元放入校准装置的试验舱，根据校准点设定大气压力控制单元，当

试验舱内大气压力达到校准点时（以 100 kPa为例），读取校准装置大气压力示值和被

校气象单元大气压力示值，按公式（B.3）计算其示值误差。 

B.3.2 测量模型 

sppp                                   (B.3) 

式中： 

p --大气压力的示值误差，kPa； 

p --被校气象单元3次大气压力示值平均值，kPa； 

sp --校准装置大气压力示值，kPa。 

B.3.3 方差和灵敏系数 

由式（1）得方差： 

   )()()( 22
2

22
1

2
Sc pucpucpu                     

灵敏系数： 1
)(

)(
1 






p

p
c     1

)(

)(
2 






Sp

p
c      

B.3.4 标准不确定度评定 
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B.3.4.1 被校气象单元引入大气压力示值的标准不确定度 

被校气象单元大气压力示值的不确定度主要来源于气象单元大气压力测量结果重

复性及数显仪器的分辨力。由于气象单元大气压力测量重复性引入的标准不确定度与数

显仪器的分辨力引入的标准不确定度属于同一种效应导致的不确定度，因此取二者的较

大者。 

B.3.4.1.1 测量重复性引入的不确定度 

测量结果重复性可以通过连续重复测量得到的测量列，采用 A类评定方法进行。 

在校准装置的大气压力控制单元及被校气象单元正常工作条件下，等精度重复测量

10次，数据如下： 

测量次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

p /kPa 
100.3  100.4  100.5  100.7  100.3  100.5  100.1  100.8  100.4  100.8  

T  =100.5 kPa 

被校气象单元单次测量实验标准差为： 

                      
1

)(
10

1

2









n

pp

s i =0.23 kPa 

实际测量时，在重复条件下连续测量 3次，以 3 次测量的算术平均值作为测量结果，

则可得气象单元大气压力测量结果重复性引入的标准不确定度为： 

 
kPa13.0

3
)(  

ps
puA   

B.3.4.1.2 被校气象单元大气压力数显分辨力引入的标准不确定度 

气象单元大气压力的分辨力为 0.1 kPa，其量化误差以等概率分布落在宽度为 0.05 

kPa的区间内，按均匀分布考虑。其引入的标准不确定度为： 

kPa 029.0
3

05.0
)(1 pu  

以上两项取大者，则： kPa13.0)(  pu   

B.3.4.2  校准装置的大气压力控制模块的标准不确定度 

B.3.4.2.1 校准装置的大气压力控制模块引入的标准不确定度 
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根据校准装置的大气压力控制模块要求，U=0.1 kPa  k=2。则： 

kPa 05.0
2

1.0
)(1 Spu  

B.3.4.2.2 校准装置的大气压力分辨力引入的不确定度 

校准装置的大气压力分辨力为 0.1 kPa，其半宽度为 0.05 kPa，按均匀分布考虑。由

此引入的不确定度为： 

kPa 029.0
3

05.0
)(3 Spu  

不考虑上述各分量相关性，则： 

kPa 057.0029.005.0)( 22 Spu  

B.3.5 合成标准不确定度 

不确定度分量汇总见表 1。 

表 1 不确定度分量汇总表 

不确定度分

量 )( ipu  
不确定度来源 

标准不确定

度值 
ic

 
 ii puc  

)(pu  

被校气象单元大气压力参

数引入的标准不确定度分

量 

0.13 kPa 1 0.13 kPa 

)( Spu  
校准装置的大气压力控制

模块引入的不确定分量 
0.057 kPa 1 0.057 kPa 

合成标准不确定度为：
 

    kPa 2.0057.013.0)( 2222  sc pupupu  

B.3.6 扩展不确定度 

取包含因子 k=2，则： 

  kPa 4.02.02  pukU c  

 

 

 


