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引言 
JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》和

JF 1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列

规范。 

本规范的制定参考了 GB 2626-2019《呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、

GB 19083-2023《医用防护口罩》、GB/T 32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》

和 GB/T 38880-2020《儿童口罩技术规范》。 

本规范为首次发布。 
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口罩呼吸阻力测试仪校准规范 

1  范围 

本规范适用于口罩呼吸阻力测试仪的校准。 

2  引用文件 

本规范引用了下列文件： 

GB 2626-2019  呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器 

GB 19083-2023  医用防护口罩 

GB/T 32610-2016  日常防护型口罩技术规范 

GB/T 38880-2020  儿童口罩技术规范 

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。 

3  概述 

口罩呼吸阻力测试仪（以下简称测试仪）用于检测口罩在规定条件下的吸气阻力和

呼气阻力。测试仪的工作原理是通过抽气泵、空气压缩机形成穿过头模的吸气或呼气气

流，测量规定流量下口罩内外的压力差，即吸气阻力和呼气阻力。 

测试仪一般由试验头模、流量计、压差计、抽气泵、空气压缩机、调节阀、切换阀

和连接管道等组成，如图 1 所示。 

 
1—被测样品                                   6—流量计 

2—试验头模呼吸管道                           7—调节阀 

3—试验头模上装有检测面罩内压力用的采样口附件 8—切换阀 

4—测压管                                     9—抽气泵（用于吸气阻力检测） 

5—微压计 10—空气压缩机（用于呼气阻力检测） 

图 1  口罩呼吸阻力测试仪结构示意图 
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试验头模分为大号、中号、小号三种规格。试验头模由呼吸管道和采样口组成，主

要结构如图 2 所示，呼吸管道截面结构如图 3 所示。试验头模尺寸见附录 A。 

 

 

 

 

 

 

 

图 2  试验头模结构示意图               图 3呼吸管道截面结构示意图 

4  计量特性 

4.1 流量 

测量范围：（10～100）L/min，最大允许误差：±3.0%，重复性：不大于 1.0%。 

4.2 压力 

测量范围：（-1.0～1.0）kPa，最大允许误差（按量程的百分数计算）：±1.0%FS。 

注：以上指标不适用于合格性判别，仅供参考。 

5  校准条件 

5.1  环境条件 

5.1.1  环境温度：（20±5）℃； 

5.1.2  环境湿度：≤75%RH； 

5.1.3  其它：仪器应远离振动、电磁干扰，环境中无影响测量结果的干扰。 

注：上述条件与制造商的产品规定不一致时，以产品规定为准。 

5.3  测量标及其他设备 

测量标准及其他设备应符合表 1 的要求。 

表 1  测量标准及其他设备 

测量设备 测量范围 最大允许误差/准确度等级 

流量标准器 （10～100）L/min 1.0级及以上 
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压力标准器 

补偿式微压计 

（-2.5～2.5）kPa 

二等及以上 

数字压力计 0.05级及以上且年稳定性合格 

其他压力标准器 最大允许误差绝对值≤
1.0

3
%FS 

压力发生器（配数字压力计用） （-2.5～2.5）kPa / 

三通及连接管路等 / / 

5.2  校准介质 

校准介质应为清洁、干燥的空气。 

6  校准项目和校准方法 

6.1  外观及功能性检查 

6.1.1  被校测试仪应有铭牌，铭牌应注明仪器名称、制造厂商、型号/规格、出厂编号等。 

6.1.2  被校测试仪应结构完整，各部分连接件应牢固、可靠，无影响正常工作的缺陷和

机械损伤；开关按钮操作灵活，数字显示清晰完整。 

6.2  流量 

6.2.1  吸气流量 

根据被校测试仪的说明书，进入流量校准界面。如测试仪具有零点校准功能，应首

先进行零点校准。 

将流量标准器与被校测试仪的进气口相连，确保测试仪与流量标准器之间无旁路和

泄漏。启动测试仪，测试仪吸气流量分别设置为 45 L/min 和 85 L/min。 

6.2.2  呼气流量 

根据被校测试仪的说明书，进入流量校准界面。如测试仪具有零点校准功能，应首

先进行零点校准。 

将流量标准器与被校测试仪的出气口相连，确保测试仪与流量标准器之间无旁路和

泄漏。启动测试仪，测试仪呼气流量分别设置为 45 L/min 和 85 L/min。 

6.2.3  示值误差和重复性的计算 

吸气流量和呼气流量分别进行校准。待示值稳定后，分别读取测试仪的测量值和流

量标准器的测量值，重复测量 6 次。根据公式（1）计算流量示值误差，根据公式（2）

计算流量重复性。 

Δ𝑄 =
𝑄𝑀−𝑄𝑇

𝑄𝑇
× 100%                      （1） 
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式中： 

Δ𝑄——吸气（或呼气）流量示值误差，%； 

𝑄𝑀——吸气（或呼气）测量条件下，测试仪 6 次流量测量值的平均值，L/min； 

𝑄𝑇——吸气（或呼气）测量条件下，流量标准器 6 次测量值的平均值，L/min。 

𝑠 =
1

𝑄𝑇

√
∑ (𝑄𝑠,𝑖−𝑄𝑇)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
× 100%                  （2） 

式中： 

s ——吸气（或呼气）流量重复性，%； 

n ——测量次数； 

Qs,i——吸气（或呼气）测量条件下，流量标准器第 i 次测量值，L/min； 

QT——吸气（或呼气）测量条件下，流量标准器 6 次测量值的平均值，L/min。 

6.3  压力 

6.3.1  吸气压力 

根据被校测试仪的说明书，进入压力校准界面。如测试仪具有零点校准功能，应首

先进行零点校准。 

按照图 4 连接压力标准器和被校测试仪，连接管路一端接压力标准器，另一端接测

试仪的低压端，测试仪的高压端通大气。 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 4  吸气压力校准连接示意图 

6.3.2  呼气压力 

根据被校测试仪的说明书，进入压力校准界面。如测试仪具有零点校准功能，应首

先进行零点校准。 

按照图 5 连接压力标准器和被校测试仪，连接管路一端接压力标准器，另一端接测

试仪的高压端，测试仪的低压端通大气。 

三通 连接管路 

连接管路 

压力标准器 

压力发生器 

连接管路 

连接管路 

被校测试仪 

连接管路 

压力标准器 
低
压
端 

压力发生器 

连接管路 
高
压
端 

大气 
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图 5  呼气压力校准连接示意图 

 

6.3.3  示值误差的计算 

吸气压力和呼气压力分别进行校准。在（0～1000）Pa 范围内，均匀选取 5 个校准点

（含零点）。调节输出压力至各校准点，按照正反行程逐点升压和降压进行 1 个循环的测

量。待示值稳定后，分别读取并记录升压和降压过程中测试仪的测量值和压力标准器的

测量值。根据公式（3）分别计算各校准点的压力示值误差，取示值误差最大值计算满量

程示值误差。 

𝛥𝑝 = 𝑝 − 𝑝𝑠                           （3） 

式中： 

𝛥𝑝——压力示值误差，Pa； 

𝑝——测试仪测量值，Pa； 

𝑝𝑠——压力标准器测量值，Pa。 

7  校准结果 

7.1  校准原始记录 

校准原始记录推荐格式参见附录 B。 

7.2  校准结果的处理 

校准证书内页推荐格式参见附录C，校准证书应至少包括以下内容： 

a) 标题：“校准证书”； 

b) 实验室名称和地址； 

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）； 

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识； 

e) 客户的名称和地址； 

三通 连接管路 

连接管路 

压力标准器 

压力发生器 

连接管路 

连接管路 

被校测试仪 

连接管路 

压力标准器 
高
压
端 

压力发生器 

连接管路 
低
压
端 

大气 
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f) 被校对象的描述和明确标识； 

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接

收日期； 

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明； 

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号； 

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效说明； 

k) 校准环境的描述； 

l) 校准结果及其测量不确定度的说明； 

m) 对校准规范的偏离的说明 

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识； 

o) 校准结果仅对被校对象的有效的声明； 

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的说明。 

8  复校时间间隔 

复校时间间隔建议为12个月。 

由于复校时间间隔的长短是由系统的使用情况、使用者、系统本身质量等诸因素所

决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。  
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附录A 

试验头模尺寸 

口罩呼吸阻力测试仪应配备不同规格的试验头模。 

1、检测自吸过滤式防颗粒物呼吸器的呼吸阻力时，试验头模主要尺寸见表 A.1。 

表 A.1  试验头模主要尺寸(自吸过滤式防颗粒物呼吸器) 

/mm 

尺寸项目 小号 中号 大号 

形态面长 113 122 131 

面宽 136 145 154 

瞳孔间距 57.0 62.5 68.0 

2、检测日常防护型口罩的呼吸阻力时，试验头模主要尺寸见表 A.2。 

表 A.2  试验头模主要尺寸(日常防护型口罩) 

/mm 

尺寸项目 小号 中号 大号 

头长 169 181 191 

头宽 140 148 157 

两耳屏间宽 127 137 145 

面宽 136 143 148 

形态面长 109 120 129 

头冠状弧 349 361 363 

头矢状弧 329 349 368 

鼻高 48 51 59 

鼻深 17 18.6 20 

鼻宽 35 37 40 

耳屏颏下长 138 142 150 

耳屏下颌角长 58 66 72.2 

鼻下点颏下点距 62 64 71.4 
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3、检测医用防护口罩的呼吸阻力时，试验头模主要尺寸见表 A.1 或 A.2 或 A.3。 

表 A.3  试验头模主要尺寸(医用防护口罩) 

/mm 

头模种类 
最大头宽 瞳距 眼鼻斜距 鼻宽 

圆柱截面颈

部直径 

所有尺寸均允许±1 的公差。 

大 161 68 40 42 138 

长/窄 153 63 43 35 125 

中 152 64 37 36 121 

短/宽 152 65 39 39 121 

小 144 59 36 32 115 

 

4、检测儿童口罩的呼吸阻力时，试验头模主要尺寸见表 A.4。 

表 A.4  试验头模主要尺寸(儿童口罩) 

/mm 

尺寸项目 
小号 中号 大号 

均值 标准差 均值 标准差 均值 标准差 

头长 180.9 8.1 185.3 7.8 190.7 8.6 

头宽 157.6 6.4 161.1 6.6 165.4 7.1 

头围 531.8 22.0 545.4 21.7 561.4 23.6 

形态面长 102.2 6.8 108.2 7.5 115.5 7.9 

头矢状弧 335.3 17.5 336.6 18.3 342.6 17.9 

耳屏间弧 348.7 15.8 355.3 16.1 362.9 16.4 

两耳外宽 183.6 8.7 187.3 8.7 190.1 9.0 

头冠状围 601.1 33.1 615.5 34.6 635.6 33.9 

头耳高 130.7 7.5 133.1 8.1 136.4 8.0 

鼻尖点至枕后

点斜距 
197.5 10.1 205.2 11.3 214.2 10.5 
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附录 B 

校准原始记录格式 

（推荐性表格） 

委托单位  地址  

仪器名称  制造厂商  

型号/规格  出厂编号  

标准器名称  标准器测量范围  

标准器证书号  标准器有效期至  

温度  湿度  

校准依据  

记录编号  校准日期  

校准员  核验员  

1 外观及功能性检查： 

2 流量： 

2.1 吸气流量 

设定值 

45L/min 

测量值/（L/min） 平均值 

/（L/min） 

示值误差

/% 

重复性 

/% 1 2 3 4 5 6 

测试仪          

流量标准器          

流量设定值 

85L/min 

测量值/（L/min） 平均值 

/（L/min） 

示值误差

/% 

重复性 

/% 1 2 3 4 5 6 

测试仪          

流量标准器          

2.2 呼气流量 

设定值 

45L/min 

测量值/（L/min） 平均值 

/（L/min） 

示值误差

/% 

重复性 

/% 1 2 3 4 5 6 

测试仪          

流量标准器          

流量设定值 

85L/min 

测量值/（L/min） 平均值 

/（L/min） 

示值误差

/% 

重复性 

/% 1 2 3 4 5 6 

测试仪          

流量标准器          

流量测量范围：                      流量示值误差：              流量重复性：           
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3 压力 

3.1 吸气压力 

标准器测量值/Pa 

测试仪测量值/Pa 示值误差/Pa 

升压 降压 升压 降压 

     

     

     

     

     

3.2 呼气压力 

标准器测量值/Pa 

测试仪测量值/Pa 示值误差/Pa 

升压 降压 升压 降压 

     

     

     

     

     

压力测量范围：                       压力示值误差：                      

测量结果的不确定度：  
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附录 C 

校准证书内页格式 

（推荐性表格） 

证书编号 XXXXXX-XXXX 
<校准机构授权说明> 

 

 

校准结果不确定度的评估和表述均符合 JJF1059.1 的要求。 

校准环境条件及地点： 

温度 ℃ 地点  

相对湿度 %  其它  

校准所依据的技术文件（代号、名称）： 

 

 

校准所使用的主要测量标准： 

名称 测量范围 
不确定度/准确度等级/

最大允许误差 
证书编号 

证书有效期至 

（YYYY-MM-DD） 

     

 

第 X 页  共 X 页 
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证书编号 XXXXXX-XXXX 

校 准 结 果 
 

序号 校准项目 技术要求 校准结果 

1 外观及功能性检查 规范 7.1 条  

2 流量测量范围 （10～100）L/min  

3 流量示值误差 ±3.0%  

4 流量重复性 ≤1.0%  

5 压力测量范围 （-1.0～1.0）kPa  

6 压力示值误差 ±1.0%FS  

 

测量结果的不确定度： 

 

 

 

 

以下空白 

说明： 

根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下个月校准一次。 

声明： 

1. 仅对加盖“XXXXX 校准专用章”的完整证书负责。 

2. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效。 

校 准 员：                            核 验 员： 

第 X 页  共 X 页
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附录 D 
口罩呼吸阻力测试仪流量示值误差测量不确定度评定示例 

D.1 测量方法 

根据测试仪的说明书，进入流量校准界面进行零点校准。将流量标准器与测试

仪的出气口相连，确保测试仪与流量标准器之间无旁路和泄漏。启动测试仪，测试

仪吸气流量设定为 85 L/min。待示值稳定后，分别读取测试仪测量值和流量标准器

的测量值，重复测量 6 次，根据公式（D.1）计算流量示值误差。 

环境温度：20.5℃； 

环境湿度：42.5%RH； 

传压介质：清洁、干燥的空气； 

被测设备：口罩呼吸阻力测试仪； 

流量标准器：孔口流量计，测量范围为（10～100）L/min，1.0 级。 

D.2 测量模型 

Δ𝑄 =
𝑄𝑀−𝑄𝑇

𝑄𝑇
× 100%                    （D.1） 

式中： 

Δ𝑄——流量示值误差，%； 

𝑄𝑀——测试仪流量 6次测量值的平均值，L/min； 

𝑄𝑇——流量标准器 6次测量值的平均值，L/min。 

D.3 合成标准不确定度计算公式 

依据不确定度传播率，当各不确定度间不相关时，𝑢c
2 = ∑ 𝑐2(𝑥𝑖)𝑢2(𝑥𝑖)𝑁

𝑖=1 ，则 

   𝑢c = √𝑐𝑄𝑀

2 𝑢𝑄𝑀

2 + 𝑐𝑄𝑇

2 𝑢𝑄𝑇

2                        （D.2） 

由公式（C.1）得 

𝑐𝑄𝑀
=

𝜕Δ𝑄

𝜕𝑄𝑀
=

1

𝑄𝑇
，𝑐𝑄𝑇

=
𝜕Δ𝑄

𝜕𝑄𝑇
= −

𝑄𝑀

𝑄𝑇
2  

D.4 测量不确定度来源 

不确定度来源包括： 

(1)输入量𝑄𝑀引入的标准不确定度𝑢𝑄𝑀
，包括测试仪流量测量重复性引入的标

准不确定度𝑢𝑄𝑀1
和测试仪流量分辨力引入的标准不确定度𝑢𝑄𝑀2

； 
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(2) 输入量𝑄𝑇引入的标准不确定度𝑢𝑄𝑇
，包括流量标准器测量重复性引入的标

准不确定度𝑢𝑄𝑇1
、流量标准器分辨力引入的标准不确定度𝑢𝑄𝑇2

和流量标准器最大允

许误差引入的标准不确定度𝑢𝑄𝑇3
。 

D.5 标准不确定度分量评定 

D.5.1 输入量𝑄𝑀引入的标准不确定度分量𝑢𝑄𝑀
评定 

D..5.1.1 测试仪流量测量重复性引入的标准不确定度分量𝑢𝑄𝑀1
 

根据测量方法，读取测试仪流量测量值，重复 10次。测量结果见表 D.1。 

表 D.1 测试仪流量重复性测量结果 

校准项目 测量值（𝑄𝑀𝑖
） 

流量
（L/min） 

85.0  85.1  84.9  84.9  84.9  84.8  84.8  85.0  85.1  85.1  

则单次测量结果的标准差𝑠(𝑄𝑀)如下： 

𝑠(𝑄𝑀)(85L/min) = √∑(𝑄𝑀𝑖
− 𝑄𝑀)

2
𝑛

𝑖=1

(𝑛 − 1)⁄ ≈ 0.12 L/min 

实际校准时测量 6 次，以 6 次测量的算术平均值作为结果，则由测试仪测量重

复性引入的标准不确定度分量为： 

𝑢𝑄𝑀1
(85L/min) =

𝑠(𝑄𝑀)

√6
≈ 0.05  L/min 

D.5.1.2 测试仪流量分辨力引入的标准不确定度分量𝑢𝑄𝑀2
 

测试仪流量的最小分辨力为 0.1 L/min，区间半宽 a=0.05 L/min，按均匀分布处

理，取包含因子 k=√3，由此引入的标准不确定度分量为： 

𝑢𝑄𝑀2
(8L/min) =

0.05

√3
L/min ≈ 0.029 L/min 

D.5.2 输入量𝑄𝑇引入的标准不确定度分量𝑢𝑄𝑇
评定 

D.5.2.1 流量标准器测量重复性引入的标准不确定度分量𝑢𝑄𝑇1
 

根据测量方法，读取测试仪流量测量值，重复 10 次。测量结果见表 D.2。 
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表 D.2 流量标准器重复性测量结果 

校准项目 测量值（𝑄𝑇𝑖
） 

流量
（L/min） 

84.84  84.81  84.81  84.80  84.81  84.75  84.87  84.80  84.88  84.94  

则单次测量结果的标准差𝑠(𝑄𝑇)如下： 

𝑠(𝑄𝑇)(8L/min) = √∑(𝑄𝑀𝑖
− 𝑄𝑀)

2
𝑛

𝑖=1

(𝑛 − 1)⁄ ≈ 0.05 L/min 

实际校准时测量 6 次，以 6 次测量的算术平均值作为结果，则由流量标准器测

量重复性引入的标准不确定度分量为： 

𝑢𝑄𝑀1
(85L/min) =

𝑠(𝑄𝑀)

√6
≈ 0.02 L/min 

D.5.2.2 流量标准器分辨力引入的标准不确定度分量𝑢𝑄𝑇2
 

流量标准器的最小分辨力为 0.01 L/min，区间半宽 a=0.005 L/min，按均匀分布

处理，取包含因子 k=√3，由此引入的标准不确定度分量为： 

𝑢𝑄𝑇2
(8L/min) =

0.005

√3
L/min ≈ 0.0029L/min 

D.5.2.3 流量标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量𝑢𝑄𝑇3
 

流量标准器最大允许误差为±1%，通过表C.2计算可知，流量标准器测量平均值

𝑄𝑇(85L/min)为84.83 L/min，按均匀分布处理，包含因子取k=√3，则流量标准器最

大允许误差引入的标准不确定度分量𝑢𝑄𝑇3
为： 

𝑢𝑄𝑇3
(8L/min) =

1% × 84.83

√3
L/min ≈ 0.49L/min 

D.5.3 灵敏度系数的计算 

通过表C.1和表C.2进行计算可知，𝑄𝑀(85L/min)为84.96L/min，𝑄𝑇(85L/min)为

84.83L/min，则灵敏度系数的计算结果如下： 

𝑐𝑄𝑀
(85L/min) =

𝜕Δ𝑄

𝜕𝑄𝑀
=

1

𝑄𝑇
=

1

84.83
(

L

min
)

−1

≈ 0.012(L/min)−1 

𝑐𝑄𝑇
(85L/min) =

𝜕Δ𝑄

𝜕𝑄𝑇
= −

𝑄𝑀

𝑄𝑇
2 = −

84.96

84.832
(

L

min
)

−1

≈ −0.012(L/min)−1 

D.6  标准不确定度一览表 
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标准不确定度一览表见表 D.3。 

表 D.3 流量测量结果标准不确定度一览表 

不确定度来源 标准不确定度分量 灵敏系数 

输入量𝑄𝑀(85L/min)/

测试仪 

流量测量重复性 0.05 L/min 
0.012 (L/min)-1 

流量分辨力 0.029 L/min 

输入量𝑄𝑇(85L/min)/流
量标准器 

测量重复性 0.02L/min 

-0.012 (L/min)-1 分辨力 0.0029 L/min 

最大允许误差 0.49 L/min 

D.7 合成标准不确定度 

由于各不确定度间互不相关，则由公式（C.2）可得合成标准不确定度𝑢c为： 

𝑢c(85L/min) = √𝑐𝑄𝑀

2 (𝑢𝑄𝑀1

2 + 𝑢𝑄𝑀2

2 ) + 𝑐𝑄𝑇

2 (𝑢𝑄𝑇1

2 + 𝑢𝑄𝑇2

2 + 𝑢𝑄𝑇3

2 ) × 100% = 0.6% 

D.8  扩展不确定度 

取包含因子 k=2，则扩展不确定度𝑈为： 

𝑈(85L/min) = 𝑘 × 𝑢c(85L/min) = 1.2 % 
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附录 E 
口罩呼吸阻力测试仪压力示值误差测量不确定度评定示例 

E.1 测量方法 

根据测试仪的说明书，进入压力校准界面进行零点校准。在压力发生器的输出

端接一个三通，其中一端接数字压力计，另一端接测试仪的低压端，测试仪的高压

端通大气。调节输出压力至 200 Pa，待示值稳定后，分别读取测试仪的测量值和数

字式压力计的测量值。根据公式（E.1）计算该校准点的压力示值误差。 

环境温度：21.5℃； 

环境湿度：42.5%RH； 

传压介质：清洁、干燥的空气； 

被测设备：口罩呼吸阻力测试仪，压力测量范围（-1.5～1.5）kPa； 

压力标准器：数字压力计，压力测量范围为（-2.5～2.5）kPa，0.05 级。 

E.2 测量模型 

𝛥𝑝 = 𝑝 − 𝑝𝑠                   （E.1） 

式中： 

Δ𝑝——压力示值误差，%； 

𝑝——测试仪测量值，Pa； 

𝑝𝑠——数字式压力计测量值，Pa； 

E.3 合成标准不确定度计算公式 

依据不确定度传播率，当各不确定度间不相关时，𝑢c
2 = ∑ 𝑐2(𝑥𝑖)𝑢2(𝑥𝑖)

𝑁
𝑖=1 ，则 

𝑢c = √𝑐𝑝
2𝑢𝑝

2 + 𝑐𝑝𝑠
2 𝑢𝑝𝑠

2                    （E.2） 

由公式（E.1）得 

𝑐𝑝 =
𝜕Δ𝑝

𝜕𝑝
= 1，𝑐𝑝𝑠

=
𝜕Δ𝑝

𝜕𝑝𝑠
= −1 

E.4 测量不确定度来源 

不确定度来源包括： 

(1)输入量𝑝引入的标准不确定度𝑢𝑝，包括测试仪压力测量重复性引入的标准不

确定度𝑢𝑝1和测试仪压力分辨力引入的标准不确定度𝑢𝑝2；； 

(2) 输入量𝑝𝑠引入的标准不确定度𝑢𝑝𝑠
，包括数字压力计测量重复性引入的标准
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不确定度𝑢𝑝𝑠1
、数字压力计分辨力引入的标准不确定度𝑢𝑝𝑠2

和数字压力计最大允许

误差引入的标准不确定度𝑢𝑝𝑠3
。 

E.5 标准不确定度分量评定 

E.5.1 输入量𝑝引入的标准不确定度分量𝑢𝑝评定 

E..5.1.1 测试仪压力测量重复性引入的标准不确定度分量𝑢𝑝1 

根据测量方法，读取测试仪压力测量值，重复 10次。测量结果见表 E.1。 

表 E.1  测试仪压力重复性测量结果 

校准项目 测量值（𝑝𝑖） 

压力（Pa） 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

则单次测量结果的标准差𝑠(𝑢𝑝)如下： 

𝑠(𝑢𝑝) = √∑ (𝑝𝑖 − 𝑝)2𝑛
𝑖=1 (𝑛 − 1)⁄ ≈ 0.0 Pa 

实际校准时测量 1 次，则由测试仪测量重复性引入的标准不确定度分量为： 

𝑢𝑝1 ≈ 0.0 Pa 

E.5.1.2 测试仪压力分辨力引入的标准不确定度分量𝑢𝑝2 

测试仪压力的最小分辨力为 1 Pa，区间半宽 a=0.5Pa，按均匀分布处理，取包

含因子 k=√3，由此引入的标准不确定度分量为： 

𝑢𝑝2 =
0.5

√3
Pa ≈ 0.29Pa 

E.5.2 输入量𝑝𝑠引入的标准不确定度分量𝑢𝑝𝑠
评定 

E.5.2.1 数字压力计测量重复性引入的标准不确定度分量𝑢𝑝𝑠1
 

根据测量方法，读取数字压力计压力测量值，重复 10 次。测量结果见表 E.2。 

表 E.2  数字压力计压力测量重复性测量结果 

校准项目 测量值（𝑝𝑠𝑖） 

压力（Pa） 199.6 199.4 199.6 199.5 199.4 199.6 199.4 199.5 199.4 199.5 

则单次测量结果的标准差𝑠(𝑢𝑝𝑠
)如下： 

𝑠 (𝑢𝑝𝑠
) = √∑ (𝑝𝑠𝑖 − 𝑝𝑠)

2𝑛
𝑖=1 (𝑛 − 1)⁄ ≈  0.088  Pa 
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实际校准时测量 1 次，则由数字压力计测量重复性引入的标准不确定度分量为： 

𝑢𝑝𝑠1
≈ 0.088 Pa 

E.5.2.2 数字压力计分辨力引入的标准不确定度分量𝑢𝑝𝑠2
 

数字压力计的最小分辨力为 0.1 Pa，区间半宽 a=0.05 Pa，按均匀分布处理，取

包含因子 k=√3，由此引入的标准不确定度分量为： 

𝑢𝑝𝑠2
=

0.005

√3
Pa ≈ 0.029Pa 

E.5.2.3 数字压力计最大允许误差引入的标准不确定度分量𝑢𝑝𝑠3
 

数字压力计最大允许误差为±0.05%，量程为5000 Pa，按均匀分布处理，包含因

子取k=√3，则数字压力计最大允许误差引入的标准不确定度分量𝑢𝑝𝑠3
为： 

𝑢𝑝𝑠3
=

0.05% × 5000

√3
Pa ≈ 1.44Pa 

E.6  标准不确定度一览表 

标准不确定度一览表见表 E.3。 

表 E.3  压力测量结果标准不确定度一览表 

不确定度来源 标准不确定度分量 灵敏系数 

输入量𝑝/测试仪 
压力测量重复性 0.0 Pa 

1 
压力分辨力 0.29 Pa 

输入量𝑝𝑠/数字式压力计 

测量重复性 0.088 Pa 

-1 分辨力 0.029 Pa 

最大允许误差 1.44Pa 

E.7 合成标准不确定度 

由于各不确定度间互不相关，则由公式（D.2）可得合成标准不确定度𝑢c为： 

𝑢c = √𝑐𝑝
2(𝑢𝑝1

2 + 𝑢𝑝2
2 ) + 𝑐𝑝𝑠

2 (𝑢𝑝𝑠1
2 + 𝑢𝑝𝑠2

2 + 𝑢𝑝𝑠3
2 ) = 1.5Pa 

E.8  扩展不确定度 

取包含因子 k=2，则扩展不确定度𝑈为： 

𝑈 = 𝑘 × 𝑢c = 3.0 Pa 

测试仪的测量范围为 3000 Pa，其扩展不确定度𝑈为： 

𝑈 = 0.3%FS   𝑘 = 2 
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